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1 Informations générales 

 
Cher client, 
 
Ce manuel contient une description de l'appareil médical et les lignes directrices importantes pour assurer 
une utilisation correcte et sûre du produit. Il est important de lire attentivement ce manuel avant de l’utiliser. Il 
est particulièrement important de lire les consignes de sécurité et suivez les. 
 
REHASENSE développe continuellement ses produits et se réserve le droit de modifier les spécifications et 
les fonctions des produits sans préavis. 
 
Si vous avez des questions s'il vous plaît contactez votre revendeur ou directement Rehasense. Les 
coordonnées se trouvent sur la dernière page de ce manuel. 

2  Utilisation, Indications et Contre-indications 

 
Utilisation : Le déambulateur a été conçu comme un outil pour aider à marcher destiné aux personnes qui 
ont des problèmes de mobilité, par exemple la position debout, marcher ou s'asseoir de façon autonome. 
Grâce à ce déambulateur ces personnes peuvent se tenir debout, marcher et se reposer facilement et ils 
peuvent répondre à la plupart de leurs tâches quotidiennes et les routines sans l'aide d'autrui. Toute autre 
utilisation est interdite. 
 
Indications: Le dispositif est spécifiquement conçu pour les personnes qui, en raison d'une grande variété de 
problèmes de santé possibles, nécessitent un aide supplémentaire stable pendant la marche. 
 
Contre-indications: L'appareil ne doit pas être utilisé par les utilisateurs qui ont de graves problèmes avec 
l'équilibre du corps ou qui ont une force musculaire trop faible, pour être en mesure de se lever et marcher, 
même avec l'appui supplémentaire d'un déambulateur. La nécessité et la possibilité d'utilisation d'un 
déambulateur par l‘utilisateur doivent toujours être évalués et indiqués par un médecin ou un 
kinésithérapeute. 
 

3 Livraison & description générale du produit 

Les déambulateurs sont livrés dans des cartons et viennent pliés, pour faciliter le transport. 
 
Le contenu est : 

 1 déambulateur plié  

 1 support de bâton 

 1 manuel d'utilisateur 
 

 
Server est déambulateur léger à quatre roues, avec un cadre pliable en croix. Le produit est fabriqué en 
aluminium, il est léger et facile à transporter ou stocker. Le déambulateur offre une grande maniabilité et une 
bonne stabilité. Ses poignées de poussée sont réglables en hauteur pour un bon ajustement à l'utilisateur. 
Le produit est constitué d'un cadre en aluminium, d’un revêtement époxy et d’une section repliable. Il est 
également équipé d'un siège en tissu et d’un sac à provisions, qui permet à l'utilisateur de se reposer et de 
transporter de petits objets.  
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4 Les exigences de sécurité 

Assurez-vous que ce manuel de l'utilisateur est lu par toutes les personnes qui utilisent le dispositif. Le 
fabricant ne prend aucune responsabilité pour les dommages et / ou préjudices causés par le fait que le 
manuel de l'utilisateur n'a pas été suivie. 
 

 Limites d’utilisation 

 L’appareil ne doit pas être utilisé par une personne de plus de 150 kg.  

 Le sac de transport ne peut pas supporter une charge de plus de 5 kg.  

 L’appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur et /ou à extérieur sur des surfaces planes. 

 L'appareil n'est pas destiné à être autopropulsé en position assise.  

 Les freins DOIVENT être en position verrouillée AVANT d'utiliser le siège. 
  

   Eviter les accidents  
 Utilisez l'appareil uniquement dans le but auquel il est destiné. 

 Utilisez l'appareil uniquement en bon état de marche. 

 Évitez de faire des modifications à l'appareil, sauf si vous avez l'acceptation écrite du fabricant de 
ces modifications. 

 Au cours de différents ajustements possibles sur l'appareil, l'utilisateur doit prendre soin de ne pas 
coincer les doigts ou autres parties du corps entre deux éléments mobiles du dispositif.   

 L'appareil doit être seulement utilisé sur une surface stable. 

 Les 4 roues DOIVENT TOUT LE TEMPS être en contact avec le sol pendant l'utilisation. Cela 
permettra au déambulateur d’être bien équilibré et devrait éviter les accidents. 

 Lorsque vous utilisez le déambulateur dans une position stationnaire les freins à main doivent être 
verrouillés.  
 
 

 

 
Soyez prudent lorsque vous voyez ce symbole sur l'appareil. Doigts ou autres parties du 
corps d'un utilisateur et /ou l’assistant peuvent être piégés entre les parties de l'appareil 
lors du pliage, dépliage ou réglage de l'appareil. Soyez extrêmement prudent lorsque 
vous réglez l'appareil. Respecter les dimensions des écarts entre les éléments de 
l'appareil pour éviter de piéger vos doigts ou autres parties du corps. 
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5 Détails du produit  

 

   
 
 

6 Utilisation 

En regardant le tableau ci-dessus le dispositif devrait être prêt pour une utilisation de manière 
instinctive. Toutefois, nous vous recommandons de suivre les étapes ci-dessous: 
 
Vérification 
- Dans un premier temps sortir l'appareil hors de la boîte et vérifier (en utilisant la photo ci-dessus) 

que rien ne manque. Si vous découvrez à ce stade qu'une partie est manquant ou endommagé, ne 
pas continuer à assembler le produit. Contactez votre fournisseur. 

 
Ouverture du déambulateur  
 

- Appuyez sur le bouton rouge, qui est verrouille les tubes de sieges  
 

- Maintenez les deux tubes d’assise et en même temps pousser vers le bas jusqu'à ce que vous 
entendiez un «clic» du mécanisme de verrouillage du châssis. Essayez de tirer les tubes d’assise 
comme si vous vouliez le replier. Si cela est impossible à faire le châssis est ouvert et fixé 
correctement. Voir la position OPEN dans l'image ci-dessus. 

 

 
 Après avoir déplié ou l'assemblage le déambulateur toujours veiller à ce que l’assise soit bien 

verrouillée par le mécanisme de tirette pour fixer la serrure et que le cadre ne bouge plus. 

 Veillez à ce que les deux tubes des poignées soient bien verrouillés dans le tube principal avec les 
deux boutons à ailettes pour empêcher le glissement accidentel dans les tubes dès qu’une force 
sera exercée.   

 Toujours tester pour voir que les accessoires soient correctement et en toute sécurité verrouillé 
avant de l'utiliser. 

 Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures. 

Frein 

Poignet 
 

Sac à provisions 

Section repliable 

Roue pivotante 

Bouton pour 
bloquer le réglage 
de la hauteur 

Bouton qui verrouille 
les tubes de l’assise 
 Assise 

Déverrouillage en 
tirant sur la bande 
(tirer ici pour replier) 

Tube de l’assise 
(pousser pour ouvrir le 
déambulateur et le 
bloquer) 
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Pliage 
- Soulevez la bande en tirant sur l’assise pour plier le déambulateur. 

 
Réglage de la hauteur des poignées  
- Appuyer sur  le bouton de verrouillage des poignées, 
- Ajuster à la hauteur désirée. 
- Relâcher le bouton. 

   
 Les deux poignées doivent être réglées à la même hauteur. 

 Les poignées doivent être à la hauteur des hanches de l'utilisateur. 

 Ne jamais laisser l'appareil sans les freins. 
 

Utilisation des freins à main 
- POUR ARRETER LE DEAMBUTATEUR simplement tirer le frein vers les poignées. 
- POSITION D’ATTENTE mettre les freins en position "haute". 
- Pour commencer à bouger relâcher les freins. Ils tomberont automatiquement et les freins seront 

libérés. 
 

 
 Vous devez toujours bloquer les freins lorsque vous ne prévoyez pas de déplacer l'appareil. 

 Ne jamais laisser l'appareil sans avoir mis les freins quand il y a quelqu'un d’assis dessus ! 

 Ne jamais laisser l'appareil dans une descente sans avoir bloqué les freins ! 
 

Verrouillage / déverrouillage les freins à main 

- Pour verrouiller les freins, pousser les poignées de frein jusqu'à ce que vous entendiez le «clic». 
- Pour déverrouiller les freins, tirer les poignées de frein jusqu'à ce que vous les sentiez se décoller. 
 

  
 Lorsque vous utilisez le déambulateur dans une position statique, les freins doivent toujours être 

verrouillés. 

 Lorsque vous êtes assis sur le déambulateur ne vous asseyez pas trop à l'avant du déambulateur. 
Vous ne devriez pas s'asseoir (en partie) au-dessus du panier  

 Toujours s'asseoir jusqu'à tout reposer vos avant-bras ou les mains sur les poignées de poussée.  

 NE JAMAIS se pencher en arrière, assis sur le déambulateur. 
 

7 Nettoyage 

Général : 

 Nettoyez l'appareil régulièrement et garder le propre. 

 Les saletés et la poussière peuvent être enlevées avec un chiffon humide. 

 Les grandes surfaces sales peuvent être enlevées avec une éponge non-corrosive, un produit 
lavant doux et de l’eau chaude. 

 Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de nettoyants à base d'eau de Javel, cela pourrait causer 
des dommages ou une décoloration. 

 Sécher l’appareil avec un chiffon doux. 
 
 

Roues : 

 Nettoyer les roues avec de l'eau chaude et un produit lavant doux. Sécher avec un chiffon propre. 

 Périodiquement graisser avec de l'huile polyvalente ou si les roues commencent à grincer. 
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8 Exemple d’étiquette 

L'étiquette du produit est placée sur l'un des tubes inférieurs du cadre principal : 
 

 

9 Caractéristiques techniques 

„SERVER“ déambulateur léger 

Poids maximum de l‘utilisateur 150 kg 

Charge maximale du sac 5 kg 

Poids total avec les accessoires 7 kg & sac 0,3 kg 

Longueur 68 cm 

Largeur ouvert 60 cm / plié 24 cm 

Largeur d‘assise 46 cm 

Hauteur des poignées (réglable) S, M, L resp.: 63 – 79 ; 66 – 86 ; 74 - 102 cm 

Hauteur d‘assise S, M, L resp.: 50, 55, 62 cm 

Freins 2 x frein à main avec verrouillage 

 

10 Transport  

Le déambulateur est un produit facilement pliable et pratique à transporter. Si il est nécessaire de le 
transporter, nous vous recommandons de le plier comme indiqué dans la description ci-dessus.  
Le déambulateur doit être stable pendant le transport pour votre sécurité et ainsi il n'y a pas de risques de 
mouvements brusques et dangereux du matériel transporté. 
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11 Entretien 

 S'assurer que chaque partie du déambulateur est en bon état de marche. 

 Vérifiez toutes les vis sont bien serrées. Sinon, les resserrer si nécessaire. 

 Remplacez immédiatement les articles brisés, endommagés ou usés. 

12 Réutiliser 

Le déambulateur est approprié pour une réutilisation. Avant de passer à un autre utilisateur, il doit faire 
l'objet d'une inspection par le revendeur spécialisé. 
 
Les points suivants doivent être vérifiés:  
• Contrôle visuel de l'image  
• Bon maintien des écrous et des boulons  
• État des éléments en plastique  
• État des roues et des roulements à billes  
• Efficacité et état des freins 

 
Lorsque l'une des parties est endommagé ou cassé, il doit être remplacé par un nouveau. Il est recommandé 
de remplacer les roues à chaque changement. Tous les boulons et les écrous doivent être serrés.  
Le produit doit être nettoyé et désinfecté avant de les réutiliser. 
 
ATTENTION! Il est interdit de réutiliser le déambulateur lorsque le cadre est tordue ou cassée. 
 
Le manuel d'instructions doit accompagner le déambulateur à chaque changement. 

 

13 Recycler le produit 

L’appareil ne doit pas être déposé avec les ordures ménagères. Il devra être déposé à la déchetterie. 
 

14 Garantie 

Le fabricant offre une garantie de 2 ans pour les erreurs de production. La garantie n'est pas valable lors 
d’une mauvaise utilisation du produit. 
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En cas de problèmes techniques s'il vous plaît contactez votre revendeur. Vous pouvez également 
contacter directement Rehasense. 
 
 
Revendeur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehasense® Europe 
Sulejowska 45 
97-300 Piotrków Trybunalski 
Poland 
www.rehasense.com 
info@rehasense.com 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rehasense.com/
mailto:info@rehasense.com

